
（様式３）

質疑回答書

（件名） 市立東大阪医療センター手術映像システム構築等業務

No 資料名 項目等 質問内容 質問の意図 回答

1 仕様書 1-13
項目4-8のラック内へ収納することと記載されておりますが、4-8
にはその記載がございません。

概算見積りではカート運用での提案でしたが、既存ラックへの収
納がよろしいでしょうか。

既存ラックへの収納を基本としますが、運用上支障がない場合
は、カート運用での提案も可とします。

2 仕様書 3-12
映像機器ラック内に収納することと記載されておりますが、専用
ラックを用意した方がよろしいでしょうか。

概算見積りではカート運用での提案でしたが、既存ラックへの収
納がよろしいでしょうか。

既存ラックへの収納を基本としますが、運用上支障がない場合
は、カート運用での提案も可とします。

3 仕様書 5-3
学術用記録および医療安全映像（画面合成）について、想定さ
れている同時・同期記録の必要チャンネル数をご教示ください。

概算見積りでは2チャンネルの想定でした
学術用記録については2ch以上、医療安全映像については3ch
以上（主術野映像・術場映像・生体情報）を想定しています。

4 仕様書 5-8
【入室】入力のタイミングで録画データに患者情報が紐付くと記
載されておりますが、録画後に紐付きますがよろしいでしょうか。

11-15では患者IDバーコードを読み込んだタイミングでPrecient
ORからの情報を連携、または録画後に自動で紐付けできることと
記載されております。

患者IDバーコード読込時または録画後のいずれのタイミングで
も、自動で紐付けできれば可とします。

5 仕様書 5-14
項目。3-13映像機器ラック内に収納することと記載されておりま
すが、専用ラックを用意した方がよろしいでしょうか。

概算見積りではカート運用での提案でしたが、既存ラックへの収
納がよろしいでしょうか。

既存ラックへの収納を基本としますが、運用上支障がない場合
は、カート運用での提案も可とします。

6 仕様書 15-4
AVカートの電源はと記載されておりますが、カートでの運用にな
りますでしょうか。

概算見積りではカート運用での提案でしたが、既存ラックへの収
納がよろしいでしょうか。

既存ラックへの収納を基本としますが、運用上支障がない場合
は、カート運用での提案も可とします。

7 仕様書 １６－２
納入実績を提出する事と記載いただいておりますが、いつ提出
させていただいたらよろしいでしょうか。プレゼンテーション内で
の規格提案書に盛り込む形でしょうか。

提出時を確認させていただきたいです。 お見込みのとおりです。
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